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 Min. Biegeradius für Dauerbiegung
 Min. permissible bending radius
 for rigid configuration

Drehachse
Pivot axis

Position der Referenzmarke bei idealem Anbau /
Position of reference mark after ideal mounting

 Messbereich
 Measuring range

Montageposition
Mounting position

X
A-A

Positive Messrichtung
Positive measuring direction

 Anschlagfläche für Montagehilfe
 Stop surface for mounting aid

B-B

Überstand der Schraubenköpfe 0.1 0.1
protrusion of screw heads 0.1 0.1

X
5:1

 Optischer Mittelpunkt
 Optical center

02

0.1 B

 B

0.03 A

0.1 A A
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